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Section I. INTRODUCTION 
1. Scope NOTE 


This manual lists repair parts that are required for 
maintenance of Load Pulser Calibration Fixture, 
Tektronix Type 067-0521-01 and is applicable to 


Army Area Calibration Teams (AACT’s). 
NOTE 
Throughout this manual, DS is used to indicate AACT. 


2. General 
This manual is divided as follows: 
a. Section I. Introduction. 


b. Section Il. Repair Parts List. A list, in 
alphabetical sequence, of repair parts authorized for 
the performance of maintenance at the AACT 
support level. 

c. Section Ill. National Stock Number and Refer- 
ence Number Index. A list in ascending numerical 
sequence, of all National stock numbers (NSN's) 
appearing in the repair parts list, followed by a list of 
all reference numbers in alpha-numeric sequence 
appearing in the list. The NSN's and reference 
numbers are cross-referenced to a figure number 
and item number in column 1. 


1-1 


The figure and item number columns represent 
cross-reference numbers, since illustrations are not 
included in this manual 


3. Explanation of Columns 
Refer to section | of TM 9-4931-700-34P for 


explanation of columns (para 3), special information 
(para 4, except for subparagraph 40 which is not 
applicable to this manual), and abbreviations (para 
6). 


4. How to Locate Repair Parts 

When NSN or reference number is unknown, use 
the repair parts listing and locate the item by 
description. 

When National stock number or reference number 
is known, use the list of NSN's or the reference 
numbers and locate the cross-referenced figure and 
item number. Locate the cross-referenced figure and 
item number under column 1 of the repair parts list 
for the complete description of the repair part. 

5. Reporting of Errors 

The reporting of errors, omissions, and recommen- 
dations for improving this publication by the 


individual user is encouraged. Reports should be Commander, U.S. Army Missile Command, ATTN: 
submitted on DA Form 2028, Recommended AMSMI-MFM, Redstone Arsenal, AL 35809. 
Changes to Publications, and forwarded direct to 
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SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATIO 


ITEM 
NO.| CODE 


(2) 
SMR 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-00-166-5056 
5920-00-794-4158 
5999-00-244-5150 
5910-00-954-9055 
5910-00-812-9138 
5910-00-825-2592 
5910-00-226-0475 


5910-00-436-4340 
5910-00-932-7113 


5910-00-682-3249 
5910-00-577-1346 
5910-00-844-5510 
5910-00-807-1543 
5910-00-900-1209 
5910-00-943-0153 
5910-00-688-8702 
5910-00-978-2441 


5910-00-983-3977 
5910-00-061-3191 


NOT ASSIGNED 
5910-00-835-2953 


5910-00-014-6565 
5910-00-065-9825 


6625-00-75-6863 

5935-00-799-2065 
5935-00-903-5792 
3010-00-898-2572 
5960-00-879-5078 
5325-00-809-6768 
5325-00-216-4257 
5920-00-892-9311 
5355-00-939-1232 


(4) 


PART 
NUMBER 


670-0202-00 
352-00C2-00 
200-0582-00 
283-0026-00 
10193166-9 

281-0505-00 
281-0547-00 


281-0601-00 
283-0059-00 


9995445 
283-0004-00 
9995450-2 
CC22UJ470J 
283-0C51-00 
283-0057-00 
283-0000-00 
281-0534-00 


281-0551-00 
30D106F100DC4 


290-0226-00 
CTM104VBJ 


285-0627-00 
285-0683-00 


344-0108-00 
131-0017-00 
131-0106-00 
376-0007-00 
154-0016-00 
210-0601-00 
348-0C06-00 
352-0010-00 
366-0220-00 


TM9-4931-490-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


GROUP 6625 
CALIBRATION FIXTURE.LOAD PULSER 


067-0521-01 
MIS-10258 


80009 
18876 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
ASSEMBLY.FUSE HOLDER .... 
CAP,FUSE,BLACK 
CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 


CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 
470 PF 500V 

CAPACITR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 
PF 500V 10 PCT 
CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 
2-7 PF 500V 10 

CAPACITOR 7-5 PF 500V 5 PCT 
CAPACITOR.FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 


CAPACITOR.FIXED.CERAMIC DIELECTRIC 
47 PF 500V 10 PCT 
CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 
0-02 UF 150 

CAPACITOR,FIXED.CERAMIC DIELECTRIC 
0-005 UF 500V 
CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 
47 PF 500V 

CAPACITOR.FIXED,CERAMIC DIELECTRIC 
0-0033 UF 100V 5 
CAPACITOR,FIXE0,CERAMIC DIELECTRIC 


CAPACITOR,FIXED,CERANIC DIELECTRIC 
0-001 UF 500V 
CAPACITOR.FIXED,CERANIC DIELECTRIC 
3-3 PF 500V PORM 0-25PF 

CAPACITOR 390 PF 500V 10 PCT 
CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 

10 UF 100V 

CAPACITOR,EMT 20 UF 100V 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 
0-1 UF 200V 

CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 
0-0033 UF 100V 5 
CAPACITOR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 
0-022 UF 100V 5 

CLIP,ELECTRICAL,TEST 

CONNECTOR 16 CONTACT .... 
CONNECTOR,COAXIAL.... 

COUPLING 


GROMMET,RUBBER 3-4 INCH... 
HOLDER,FUSE .... 


(7) 


U/M 


(8) 


QTY 
INC 
IN 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATIO 


ITEM 


NO. 
69 
71 


(2) 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5355-00-865-3889 
5355-00-833-9259 
5310-00-470-3187 
5310-00-595-7237 


5940-00-812-7301 
531000-984-7230 


5340-00-649-8429 
5340-00-7C9-0245 
5310-00-063-7415 
5310-00-841-8106 
5310-00-006-8167 
5310-00-006-8168 
5905-00-116-8565 


NOT ASSIGNED 

5905-00-464-1733 
5905-00-472-6168 
5905-00-434-5068 
5905-00-437-1696 
5905-00-405-7972 
5905-00-552-5471 


5905-00-106-1273 


5905-00-437-096 

5905-00-445-3768 
5905-00-504-4829 
5905-00-437-0897 
5905-00-472-6092 
5905-00-464-1982 
5905-00-464-1666 
5905-00-022-4294 
5905-00-483-9927 
5905-00-022-4296 
5905-00-436-7767 
5905-00-104-8336 


5905-00-119-1811 


5905-00-141-1168 


(4) 


PART 
NUMBER 


366-0125-00 
366-0117-00 
210-0C12-00 
MS35333-42 


210-0207-00 
CPP2156A001-45C 


210-0478-00 
210-0462-00 
210-586-00 
210-0457-00 
210-0590-00 
210-0583-00 
RCR20G623JS 


303-0433-00 
301-0433-00 
302-0332-00 
321-0289-00 
321-0068-00 
321-0189-00 
RVANAYSD102A 


RCR20G153JS 


316-0102-00 
315-0220-00 
302-0103-00 
316-0105-00 
302-0564-00 
316-0C4-00 
301-0335-00 
323-0668-00 
323-0670-00 
323-0669-00 
301-0151-00 
RCR20GI04JS 


RCRO7G15IJS 


RCR2G0222JS 


TM9-4931-490-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


LOCKWASHER 3-8 ID X 1-2 INCH OD .... 
WASHER,LOCK 

210-0013-00 FSCM 80009 

TERMINAL,LUG 3-8 IDO X 5-8 INCH 00,SE 
NUT,PLAIN, HEXAGON 

210-0406-00 FSCN 80009 

INSERT,SCREW THREAD 5-16 X 21-32 INCH 
BUSHING.RESISTOR MO 8 32 X 1-2 INCH 
NUT 4-40 X 1-4 INCH 

NUT 6-32 X 5-16 INCH 
NUT,PLAIN,HEXAGON 3-8-32 X 7-16 INCH 
NUT,PLAIN.HEXAGON 1-4-32 X 5-16 INCH 
RESISTOR.FIXEDICOMPOSITION 
301-0623-00 P5CM 80009 

RESISTOR 43K OHMS 5 PCT 1W 
RESISTOR 43K OHMS 5 PCT 1-2W 
RESISTOR 3-3K OHMS PORM 10 PCT 1-2W 
RESISTOR 10K OHMS 1 PCT 1-8W 
RESISTOR 49-9 OHMS 1 PCT 1-8W 
RESISTOR 909 OHMS I PCT 1-8W 
RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND 
311-0006-00 FSCN 80009 
RESISTCR,FIXED,COMPOSITION 
301-0153-00 FSCM 80009 

RESISTOR K OHMS PORM 10 PCT 1-4W 
RESISTOR 22 OHMS 5 PCT 1-4 

RESISTOR 10K OHMS PORM 10 PCT 1-2W 
RESISTOR IN OHMS PORM 10 PCT 1-4W 
RESISTOR 560K OHMS PORN 10 PCT 1-2W 
RESISTOR 100K OHMS PORN 10 PCT 1-4 
RESISTOR 3-3M OHMS 5 PCT 1-2W 
RESISTOR,FIXED.FILM1-442M OHMS 1-4 PCT 1-2W 
RESISTOR.FIXED.FILM8-570K OHMS 1-4 PCT 1-2HW 
RESISTOR,FIXED,FILM 18-OSK OHMS 1-4 PCT 1-2W 
RESISTOR 150 OHMS S PCT 1-2W 
RESISTOR,FIXED.COMPOSITION 
302-010100 PSCM 80009 

RESISTOR,FIXEO, COMPOSITION 
316-0151-00 FSCM 80009 

RESISTOR,FIXED, COMPOSITION 
302-0222-00 FSCM 80009 


SECTION II 
ILLUSTRATIO 


(2) 
ITEM) SMR 
NO.| CODE 
141 


4 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-104-5756 


5905-00-063-6e47 
NOT ASSIGNED 

5905-00-464-1557 
5905-00-513-5552 
5905-00-114-53T8 


5905-00-475-8260 
5905-00-475-8258 
5905-00-279-2675 


5905-00-504-4780 
5905-00-472-6150 
5905-00-104-8333 


5905-00-885-9489 324 


(4) 


PART 
NUMBER 


RCR20G10SJS 


323-0363-00 
302-0221-00 
301-0202-00 
302-0154-00 
RCRZOGI64JS 


301-0224-00 
301-0204-00 
RC42GF333J 


301-0471-00 
303-0333-00 
RCR2CGIS4JS 


-0603-00 


5905-00-943-90791306-0822-00 


5905-00-979-5774 


5905-00-472-6082 
5905-00-175-5516 


5905-00-957-8616 


5905-00-636-6061 


5905-00-794-3779 


5905-00-156-6657 


5905-00-802-3776 


5905-00-132-4188 
5905-00-847-2913 


5905-00-021-7823 
5365-00-598-1362 
5961-00-020-9131 
6625-00-708-7199 
5305-00-005-0794 
5305-00-889-3116 
5305-00-005-0795 
530-00-901-2591 


5305-00-889-3002 
5305-00-984-6223 
5305-00-226-7228 
5305-00-005-8246 


311-0007-00 


302-0225-00 
JD2N056S504UA 


RW67V302 

308-0024-00 
308-0108-00 
308-0093-00 
308-0018-00 


308-0025-00 
1-3-4130000W211 


312-0642-00 
354-0025-00 
354-0234-00 
384-0510-00 
212-0044-00 
211-0008-00 
211-0507-00 
213-0044-00 


212-0004-00 
211-0553-00 
212-0C37-00 
213-0005-00 


TM9-4931-490-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


RESISTCR.FIXED,COMPOSITION 
302-010-00 FSCM 80009 
RESISTOR,FIXED,FILM 66-SK OHMS 1 PCT 1-2W 
RESISTOR 220 OHMS PORM 10 PCT 1-2W 
RESISTOR 2K OHMS 5 PCT 1-2W 
RESISTOR 150K OHMS 5 PCT 1-ZW 
RESISTCR,FIXEOD,COMPOSITION 
301-0164-00 FSCH 80009 

RESISTOR 220K OHMS 5 PCT 1-2W 
RESISTOR 200K OHMS 5 PCT 1-2W 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 
306-0333-00 FSCM 80009 

RESISTOR 470 OHMS 5 PCT 1-2W 
RESISTOR 33K OHMS 5 PCT 1W 
RESISTOR.FIXED.COMPOSITION 
301-0184-00 FSCM 80009 
RESISTOR,FIXED,FILM 27-8K OHMS 1... PCT 1W 
RESISTOR,FIXED,COMPOSITION 

8-2K OHMS PORM 10 PCT 2W 
RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND 
1K PORM 10 PCT 

RESISTOR 2-2H OHMS 
RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND 
311-0152-00 FSCM 80009 
RESISTOR,FIXED.WIRE WOUND 
308-0062-00 FSCM 80009 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 

15K OHMS S PCT 10W 
RESISTOR,FIXEO,WIRE WOUND 

15K OHMS 5 PCT 5W 
RESISTOR,FIXED,WIPE WOUND 

12K OHMS 5 PCT 8W 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 

2-5K OHMS 5 PCT 10W 

RESISTOR 20K OHMS 5 PCT 10W... 
RESISTOR,FIXED,WIRE WOUND 
308-0027-00 FSCM 80009 
RESISTOR,ELECTRICAL 500 OHMS 1 .. PCT 20W 


ROD.SECURING 

SCREW 8 32 X 1-2 INCH 

SCREW 4 40 X 1-4 INCH 

SCREW 6 32 X 5-16 INCH 
SCREW.TAPPING, THREAD FORMING 
5 32 X 3-16 INCH 

SCREW 8 32 X 5-16 INCH 

SCREW 6 32 X 1 1-2 INCH 

SCREW 8 32 X 1 3-4 INCH 
SETSCREW 8-32 X 1-8 INCH 


SECTION II 


(1) 
ILLUSTRATIO 


ITEM 
NO. | CODE 


(2) 
SMR 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5305-00-841-8014 
5305-00-005-8247 
5305-00-005-8245 
5305-00-051-6521 


5305-00-408-0129 
5961-00-436-3318 
5961-00-879-7531 
5961-00-905-6871 
5961-00-133-9050 
5961-00-617-5668 
5935-00-935-2231 
5935-00-918-0469 
593500-938-4734 


5935-00-986-5835 
5365-00-T92-2001 
5940-00-937-0886 
5940-00-937-0882 
6625-00-982-0133 
5930-00-133-8651 
6625-00-004-3870 
5930-00-133-8649 
6625-00-006-1199 
5930-00-133-8650 
593G-00-798-1526 
6625-00-428-9420 
5950-00-932-7115 
5961-00-018-1179 
5961-00-759-9392 
5961-00-931-8252 
5310-00-964-4316 
5310-00-316-8890 
5330-00-953-2333 
5310-00-192-0631 
5310-00-158-5237 


(4) 


PART 
NUMBER 


213-0C04-00 
213-0020-00 
211-0116-00 
NS24693525 


211-0504-00 
152-0024-00 
152-0107-00 
152-0061-00 
152-0193-00 
152-0008-00 
1360015-00 

136-0181-00 
136-0183-00 


136-0140-00 
361-0009-00 
124-0148-00 
124-0145-00 
355-0046-00 
260-0610-00 
262-0644-00 
260-0598-00 
262-0639-00 
260-0599-00 
260-0247-00 
262-0638-01 
120-0286-00 
151-0103-00 
151-0108-00 
151-0083-00 
210-0894-00 
210-0840-00 
210-0895-00 
210-0873-00 
210-0940-00 
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(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


SETSCREW 6-32 X 3-16 INCH 
SETSCREW 6-32X-B8 INCH 

SCREW 4 +0 X 5-16 INCH 
SCREW,MACHINE 6 32 X 5-16 INCH 100 


SCREW,MACHINE 6 32 X 1-4 INCH 
DIODE LUGS 


DIODE,GERMANIUM 

SOCKET 9 PIN,W-GROUND LUGS 

SOCKET 4 PIN 

SOCKET.PLUG-IN ELECTRONIC COMPONENTS 


SPACER,SLEEVE 0-406 INCH LONG 
TERMINAL BOARD 7-16 INCH H,YW-20 NOTCHES EA 
TERMINAL STRIP 7-16 INCH H.W-9 NOTCHES. .... EA 


SWITCH,UNWIRED ROTARY 

SWITCH ROTARY 

SWITCH,UNWIRED ROTARY.. 

SWITCH ROTARY 

SWITCH,UNWIRED ROTARY.. 
SWITCH,PUSH P 225Y 

SWITCH ASSEMBLY,NIRE 

COIL.RADIO FREQUENCY 2T B1FILAR .... 
TRANSISTOR 

TRANSISTOR... 

TRANSISTOR 

WASHER 0-0190 10 X 7-16 INCH OD 
WASHER.FLAT 0-390 ID X 9-16 INCH OD 
WASHER,NONMETALLIC 
WASHER,RUBBER 1-2 ID X 11-16 INCH OD . 
WASHER.FLAT 4 ID X 3-8 INCH OD 


= A IOONID KO ON CD CD 


A kk 0] AS 


SECTION III 


STOCK NUMBER 


3010-00-898-2572 
5305-00-007-0794 
5305-00-005-0795 
5305-00-005-8245 
5305-00-005-8246 
5305-00-005-8247 


(1) 5305-00-051-6521 
(2) 5305-00-408-0129 
(3) 5305-00-841-8014 


5305-00-901-2591 


(4) 5310-00-006-8167 


5310-00-006-8168 
5310-00-15E-5237 
5310-00-192-0631 

5310-00-316-8890 
5310-00-470-3187 
5310-00-595-7237 
5310-00-841-8106 
5310-00-964-4316 


(5) 5310-00-984-7230 


5325-00-276-4257 
5330-00-953-2333 
5340-00-649-8429 
5340-00-709-0245 
5355-00-833-9259 
5355-00-865-3889 
5355-00-539-1232 
5365-00-598-1362 
5365-00-792-2001 
5905-00-021-7823 
5905-00-022-4294 
5905-00-022-4296 
5905-00-063-6847 
5905-00-L04-5756 
5905-00-104-8333 
5905-00-104-8336 
5905-00-106-1273 
5905-00-11-5378 
5905-00-116-8565 
5905-00-119-881 1 
59C5-00-141-1168 
5905-00-156-6651 
5905-00-115-5516 
5905-00-279-2675 
5905-00-405-7972 
5905-00-434-5068 
5905-00-436-7767 
5905-00-437-0896 
5905-00-437-0891 
5905-00-437-1696 
5905-00-445-3168 
5905-00-46E-1557 
5905-00-464-1666 
5905-00-464-1733 
5905-00-464-1982 
5905-00-472-6082 
5905-00-472-6092 
5905-00-472-6150 
5905-00-472-6168 
5905-00-415-8258 
5905-00-475-8260 
5905-00-483-9927 


(1) 5305-00-226-7228 
(2) 5305-00-889-3002 


5305-00-889-3116 


NU 
CC22UJ473J 


CPP2156A001-45C 


CTMIO4VBJ 
JD2N056504UA 
MS24693525 
MS35333-42 
RCRO7G151JS 
RCR20G104JS 
RCR20G105JS 


N 


5305-00-984-6223 
4) 5310-00-063-7415 


5 


5325-00-809-6768 


FIGURE 


Section 111. NSN, REFERENCE NUMBER INDEX 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


ITEM 
NO. 


Add dd 


STOCK NUMBER 


5905-00-504-4180 
5905-00-504-4829 
5905-00-513-5552 
5905-00-552-5478 
5905-00-636-6061 
5905-00-732-4188 
5905-00-194-3179 
5905-00-802-3776 
5905-00-847-2913 
5905-00-885-9489 
5905-00-943-9079 
5905-00-957-8616 
5905-00-979-5774 
5910-00-014-6565 
5910-00-061-3191 
5910-00-065-9825 
5910-00-2260475 

5910-00-436-4340 
5910-00-577-1346 
5910-00-682-3249 
5910-00-688-8702 
5910-00-807-1543 
5910-00-812-9138 
5910-00-825-2592 
5910-00-835-2953 
5910-00-844-5510 
5910-00-900-1209 
5910-00-932-7113 
5910-00-943-0153 
5910-00-954-9055 
5910-00-978-2441 


(6) 5910-00-983-3917 


5930-00-133-8649 
5930-00-133-8650 
5930-00-133-8651 
5930-00-798-1526 


(7) 5935-00-799-2065 
(8) 5935-00-918-0469 


5935-00-938-47134 
5935-00-986-5835 
5940-00-812-7301 
5940-00-937-0882 
5940-00-937-0886 
5950-00-932-7115 
5961-00-018-1179 
5961-00-020-9131 
5961-00-133-9050 
5961-00-436-3318 
5961-00-617-5668 
5961-00-159-9392 
5961-00-879-1531 
5961-00-905-681 1 
5961-00-931-8252 
5999-00-244-5150 
6625-00-004-3870 
6625-00-006-1199 
6625-00-166-5056 
6625-00-428-9420 
6625-00-708-1199 
6625-00-715-6863 
6625-00-982-0133 
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FIGURE ITEM 
NO. 


NO. 
159 
117 
149 
109 
177 


(6) 5920-00-794-4159 
5920-00-892-931 1 
(7) 5935-00-903-5792 


* 


PART 

NUMBER 
RCR20G153JS 
RCRZOG164JS 
RCR20G184JS 
RCR20G222JS 
RCR20G623J5 
RC42GF333J 
RVANAYSD102A 
RW67V302 
1-3-4130000W211 


E Cored 


935-00-935-2231 
9) 6950-00-879-5078 
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ITEM 


SECTION III TM9-4931-490-34P 


PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
10193166-9 18876 1 13 283-0026-00 80009 1 11 
120-0286-00 80009 1 263 283-0051-00 80009 1 31 
124-0145-00 80009 1 245 283-0057-00 80009 1 33 
124-0148-00 80009 1 243 283-0059-00 80009 1 21 
131-0017-00 80009 1 53 285-0627-00 80009 1 47 
131-0106-00 80009 1 55 285-0683-00 80009 1 49 
136-0015-00 80009 1 233 290-0226-00 80009 1 43 
136-0140-00 80009 1 239 30D106F100DC4 56289 1 41 
136-0181-00 80009 1 235 301-0151-00 80009 1 133 
136-0183-00 80009 1 237 301-0202-00 80009 1 14? 
151-0083-00 80009 1 269 301-0204-00 80009 1 155 
151-0103-00 80009 1 265 301-0224-00 80009 1 153 
151-0108-00 83009 1 267 301-0335-00 80009 1 125 
152-0008-00 80009 1 231 301-0433-00 80009 1 99 
152-0024-00 80009 1 223 301-0471-00 80009 1 159 
152-0061-00 80009 1 227 302-0103-00 80009 1 117 
152-0107-00 30009 1 225 302-0150000 80009 1 149 
152-0193-00 80009 1 229 302-0221-00 80009 1 145 
154-0016-00 80009 1 59 302-0225-00 80009 1 111 
200-0582-00 80009 1 9 302-0332-00 80009 1 101 
210-0012-00 83009 1 75 302-0564-00 80009 1 121 
210-0207-00 80009 1 19 303-0333-00 80009 1 161 
210-0457-00 80009 1 89 303-0433-00 80009 1 97 
210-0462-00 80009 1 85 306-0822-00 80009 1 161 
210-0478-00 80009 1 83 308-0018-00 80009 1 183 
210-0583-00 80009 1 93 308-0024-00 80009 1 177 
210-0590-00 83009 1 91 308-0025-00 80009 1 185 
210-0601-00 80009 1 61 308-0093-00 80009 1 181 
210-0840-00 80009 1 273 308-0108-00 80009 1 179 
210-0873-00 80009 1 277 311-0007-00 80009 1 169 
210-3894-00 80009 1 271 312-0642-00 80009 1 189 
210-0895-00 80009 1 275 315-0220-00 80009 1 115 
210-0940-00 80009 1 279 316-0102-00 80009 1 113 
210-586-00 80009 1 87 316-0104-00 80009 1 123 
211-0008-00 80009 1 199 316-0105-00 80009 1 119 
211-0116-00 80009 1 217 321-0068-00 80009 1 105 
211-0504-00 80009 1 221 321-0189-00 80009 1 107 
211-0507-00 80009 1 201 321-0289-00 80009 1 103 
211-0553-00 80009 1 207 323-0363-00 80009 1 143 
212-0004-00 80009 1 205 323-0668-00 80009 1 127 
212-0037-00 80009 1 209 323-0669-00 80009 1 131 
212-3044-00 80009 1 197 323-0670-00 80009 1 129 
213-3004-00 80009 1 213 324-0603-00 80009 1 165 
213-0005-00 80009 1 211 344-0108-00 80009 1 51 
213-0020-00 80009 1 215 348-0006-00 80009 1 63 
213-0044-00 80009 1 203 352-0002-00 80009 1 7 
260-0247-00 80009 1 259 352-0010-00 80009 1 65 
260-0598-00 80009 1 253 354-0025-00 80009 1 191 
260-0599-00 80009 1 257 354-0234-00 80009 1 193 
260-0610-00 80009 1 249 355-0046-00 80009 1 247 
262-0638-01 80009 1 261 361-0009-00 80009 1 241 
262-0639-00 80009 1 255 366-0117-00 80009 1 71 
262-0644-00 80009 1 251 366-0125-00 80009 1 69 
281-0505-00 80009 1 15 366-0220-00 80009 1 67 
281-0534-00 80009 1 37 376-0007-00 80009 1 57 
281-0547-00 80009 1 17 384-0510-00 80009 1 195 
281-0551-00 80009 1 39 670-0202-00 80009 1 5 
281-0601-00 80009 1 19 9995445 81349 1 23 
283-0000-00 80009 1 35 9995450-2 81349 1 27 
283-0004-00 80009 1 25 
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By Order of the Secretary of the Army: 
FRED C. WEYAND 
General, United States Army 
Official: Chief of Staff 


VERNE L. BOWERS 
Major General, United States Army 
The Adjutant General 
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